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Vodohospodarskeé laboratofe, Pracovisté Jihlava KNS A
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Zkusebni laboratof €. 1249 akreditované CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
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Protokol o zkouSkach €. 8684 / 605/ 24
Cislo vzorku: 61281/605/24
Misto a bod odbé&ru : Smréna - COV pritok Datum a €as odbéru : 26.6.2024 7:20

Datum a €as pfijmu : 26.6.2024  13:02

Zakaznik : OBEC SMRCNA, Smréna 22, Smrén4, 588 01 Vzorkoval: Dorotka Jan, laborant
PFfedmét zkousky : Odpadni voda Plan odbéru: 2017/605/24
ZpUsob odbéru : Smésny 2 hodinovy typ A Datum provedeni analyz: 26.6.2024 - 2.7.2024

Postup odbéru: Odbér vzork(i odpadnich vod SP &. 2 ( CSN EN ISO 5667-3, CSN 1SO 5667-10, CSN EN I1SO 5667-14,
CSN 757315)

Fyzikalni, chemické a organoleptické ukazatele

Zkouska Jednotka | Vysledek Identifikace zkousky

CHSK dichromanem mg/l 597 SOP &. 8 B (CSN ISO 15705, navod firmy HACH, MERCK)
(605)

BSK5 mg/l 335 SOP &. 9/2013/111 (CSN EN I1SO 5815-1, CSN EN 1899-2)
(605)

Nerozpusténé latky mgl/l 190 SOP &.22/2014/1ll (CSN EN 872, CSN 75 7350) filtr
FiltraTECH Glass microfibres filters, 1um, 47mm) (605)

Dusik amoniakalni mg/l 51,4 SOP-20/99 (CSN 1SO 5664) (605)

Fosfor celkovy mg/l 10,6 SOP &.26/2014/11l (ESN EN ISO 6878, navod firmy MERCK,
HACH) (605)

605 - zkouska provedena na pracovisti Jihlava, Zizkova 93, 586 01 Jihlava
Pokud informace a data dodané zakaznikem maji vliv na platnost vysledk( zkouek, Vodohospodarské laboratofe za né odmitaji odpovédnost.
Informace a data dodana zakaznikem: Misto odbéru, typ odbéru, datum a €as odbéru, vysledky zkou3ek, které proved| zakaznik.

Vysledky zkousek se tykaji jen zkouSenych predmétd. Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

KCIOVA SPOLtCNOST a.

y ali : Vodohospoddiské
Vysledky schvélil dne :  2.7.2024 " laboraore

Ing. Jitka Mickovéa
Vedouci pracovisté

Protokol vystaven dne :  2.7.2024
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